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BRUGSANVISNINGBRUGSANVISNING

Før brug skal inkubatoren kalibreres med en STERILISERET sporeprøve (ampul). 
Se tillige brugsvejledning, som medfølger ved levering af inkubator.

Sporeprøverne (ampullerne) mærkes og placeres i autoklaven, i henhold til 
afdelingens procedure.

Efter autoklavering, når sporeprøverne (ampullerne) har været i autoklaven, 
følges nedenstående procedure:

1. Sporeprøverne (ampullerne) afkøles i 10 minutter efter autoklavering inden  
inkubationen påbegyndes.

2. Tryk den brune hætte på sporeprøven ned så ampullen lukkes.

3. Sporeprøven (ampullen) knuses i det dertil indrettede hul øverst i blokken 
på inkubatoren.

4. Sporeprøven (ampullen) slås i lodret position, nogle gange mod et hårdt 
underlag, indtil sporestrimlen får kontakt med substratet i ampullen.

5. Sporeprøven (ampullen) placeres i den nummerede blok, øverst i 
inkubatoren. Sporeprøverne inkuberes i 3 timer.

6. Efter 3 timer aflæses sporeprøven i den automatiske aflæsningsbrønd 
midt for på inkubatoren.
Rødt lys (+) viser at steriliseringsprocessen er mislykket (vækst i sporeprøven).
Grønt lys (-) viser at steriliseringsprocessen er tilfredsstillende (ingen vækst i 
sporeprøven). 

Anvend altid en sporeprøve, der IKKE har været autoklaveret i autoklaven, som 
ekstra sikkerhedskontrol.

Iøvrigt henvises til vor detaljerede brugsvejledning, som medfølger ved hver 
levering af hurtig aflæselig sporeprøver.




